HBsAg Rapid Test

Cod.: HBS-D; HBS-T

FINALIDADE

O HBsAg Rapid Test € um imunoensaio cromatografico rapido para a
detecgdo qualitativa do antigeno de superficie da Hepatite B (HBsAg) em
amostras de sangue total, soro ou plasma. Esse teste € utilizado no auxilio
do diagnéstico presuntivo de infecgdo por HBV (virus da Hepatite B)
fornecendo apenas um resultado preliminar. Somente para uso profissional
e em diagnéstico in vitro.

RESUMO

A Hepatite B € uma das principais doengas infecciosas que é fransmitida
por meio de relagées sexuais (principal via de contaminagao), transfusdes
de sangue (risco que praticamente desapareceu desde que o sangue dos
doadores passou a ser rotineiramente analisado) ou da mae para o feto
durante a gravidez. Os sintomas da hepatite B incluem ictericia, febre,
dores de cabecga, nauseas, vomitos e dores musculares e a doenga pode se
tornar cronica em cerca de 10% dos infectados e provocar cirrose e cancer
defigado.

O virus da hepatite B pode sobreviver ativo no ambiente externo por varios
dias. O periodo de incubag&o dura em média de um a quatro meses.

PRINCIPIO
Durante o ensaio, HBsAg se presente na amostra reage com um conjugado

colorido (ouro coloidal + anticorpo) formando um complexo
antigeno/anticorpo. A mistura migra na membrana cromatografica por agao
capilar e reage com um anticorpo monoclonal anti HBsAg na linha teste
(T1) formando uma linha colorida. Caso a amostra ndo contenha HBsAg ou
este esteja em uma concentracgao inferior a 1ng/ml uma linha colorida nao
ira aparecer na regido da linha teste (T1) indicando um resultado nao
reagente. Para servir de controle processual, uma linha colorida sempre
aparecera na regido da linha controle (C), indicando que o volume de
amostra foi adicionado corretamente e a absorgdo da membrana ocorreu.

CUIDADOS E PRECAUCOES

Somente para uso profissional

. Ler asinstruces de uso antes darealizacio do teste.

. N&o utilizar o teste apds a data de validade impressa na
embalagem.

. O teste deve ser mantido lacrado até o momento do uso. Ndo
utilizar se a embalagem estiver danificada ou aberta.

. N&o comer, beber ou fumar na area onde as amostras sdo
manuseadas

. Usar luvas de protegédo ao manusear as amostras. Lavar bem as
maos apos o procedimento

. Manusear todas as amostras como potencialmente infecciosas.
Observar as precaugdes estabelecidas contra perigos
microbiolégicos durante todo o teste e seguir o procedimento
padrao para a adequada eliminagao das amostras.

. Nao reutilizar o teste. Descartar apés o uso de acordo com a
legislagdo vigente

: Descartar todas as amostra, testes e outros materiais
potencialmente contaminados em um recipiente de risco
biolégico.

. O tampao diluente possui baixa concentragéo de azida sodica
como conservante. A azida sodica é toxica e deve ser
manuseado com cuidado para evitar contato com pele, mucosa
ouingestao.

ARMAZENAGEM
Armazenar o Kit em temperatura entre 4-30°C. Nestas condigbes o
dispositivo teste € estavel até a validade impressa na embalagem. Manter
longe de luz solar direta, umidade e calor. Nao congelar o kit.

MATERIAIS

Materiais Fornecidos
. Dispositivo de teste ou Tira teste
. Pipeta descartavel
. Tampaodiluente
. Instrugdode uso
. Guiade cores de resultado

Materiais necessarios Mas Nao Fornecidos
. Tubo para coleta de sangue
. Centrifuga (para soro e plasma)
. Lancetas (somente sangue total por pungao digital)
. Cronémetro

COLETA, MANUSEIO, EPREPARO DAAMOSTRA

Coleta por Venopungéo:

Coletar o sangue total em um tubo de coleta (contendo anticoagulante
como heparina, EDTA ou oxalato) por venopungéo.

Sangue coletado por pungdo venosa com seringa pode causar rapida
hemdlise e deve ser evitado.

Amostras de sangue total ndo utilizadas imediatamente, devem ser
refrigeradas entre 2 e 8°C por até 3 dias. Nao congelar amostra de sangue
total. O uso de amostra de sangue estocadas por mais de 3 dias podem
causar reagao nao especifica.

Coleta por puncéo digital:

Lave a mao do paciente com sab&o e agua morna ou limpe com um swab
com alcool. Espere secar.

Massageie a mio do paciente sem tocar no local que sera perfurado.
Perfurar o dedo médio ou anular com uma lanceta estéril.

Suavemente esfregue a mao do paciente do pulso até palma e seguindo
até o dedo que foi perfurado e espere que uma gota de sangue redonda se
forme.

Posicione o dedo do paciente de modo que a gota de sangue esteja acima
da cavidade de amostra (S) do dispositivo de teste

Soro:

Coletar o sangue total em um tubo de coleta (sem anticoagulante) por
venopungao, deixar em repouso por 30 minutos para a coagulacdo do
sangue e centrifugar para extrair a amostra de soro do sobrenadante.

Plasma:
Coletar o sangue total em um tubo de coleta (contendo anticoagulante

como heparina, EDTA e citrato de sédio) por venopungao e centrifugue para
extrair aamostra de plasma.

Se as amostras de soro ou plasma néo forem testadas imediatamente, elas
devem ser refrigeradas entre 2 e 8°C por até 3 dias. Para um periodo maior,
armazenara-20°C.

Precaucdes
Anticoagulantes como heparina, EDTA, ou citrato de sodio ndo afetam o

resultado do teste.

Utilizar pipeta ou ponteira para cada amostra a fim de evitar contaminagao
cruzada, o que poderia causar resultados erréneos.

Ciclos repetidos de congelamento e descongelamento da amostra devem
serevitados.

Amostras contendo particulas em suspensao ou precipitado devem ser
centrifugadas e apenas o sobrenadante claro utilizados para teste.

PROCEDIMENTO

. Deixar todos os componentes do kit chegarem a temperatura
ambiente antes da realizacdo do teste.

= Remover o dispositivo de teste da embalagem de aluminio,
colocar numa superficie limpa, plana e seca. O teste é estavel até
1 hora apdés a abertura da embalagem de aluminio em
temperatura ambiente.

Dispositivo teste

Sangue total
. Com auxilio de uma pipeta dispensar 2 gotas de sangue total

(aproximadamente 50pL) e 2 gotas de solugdo tampéo
(aproximadamente 50uL) na cavidade de amostra. Verificar se
néo houve formagao de bolhas.

Soro ou plasma
+  Com auxilio de uma pipeta dispensar 4 gotas de soro ou plasma

(80pL a 100pL ) na cavidade de amostra. Verificar se ndo houve
formacgao de bolhas.

Tira teste

Sangue total
. Com auxilio de uma pipeta dispensar 2 gotas de sangue total

(aproximadamente 50puL) e 2 gotas de solugdo tampéo
(aproximadamente 50puL) na almofada da amostra na tira teste.
Verificar se ndo houve formagao de bolhas.

Soroouplasma
= Com auxilio de uma pipeta dispensar 3 gotas de soro ou plasma

(60 pL- 80pL) na almofada da amostra na tira teste. Verificar se



nao houve formacgéo de bolhas.

Interpretar os resultados em 15 minutos. Nao interpretar os resultados apos
30 minutos. Leitura tardia pode fornecer resultados falsos.

INTERPRETAGCAO DOS RESULTADOS

NAO REAGENTE: Apenas uma linha colorida aparece na regido da linha
controle (C). Nenhuma linha aparece na regidao da linha teste (T1).
Resultado negativo indica auséncia de HBsAg ou presenga em
concentracdo abaixo do limite de detecgdo que é de 1ng/mL.

REAGENTE: Duas linhas coloridas aparecem na janela de resultados.
Uma linha colorida é formada na regido da linha controle (C) e outra linha
colorida é formada na regido da linha teste (T1). Resultado positivo indica
que o HbsAg esta em concentragao igual ou maiora 1ng/mL

Nota: A intensidade da cor das linhas controle “C” e linha teste podem ser
diferentes, ou seja, a linha controle “C" podera ser mais fraca que a linha
teste ou vice-versa. Considerar o resultado REAGENTE em qualquer
situagéo

INVALIDO: A linha controle (C) ndo aparece. Os resultados de qualquer
teste que ndo tenha produzido a linha controle (C) no momento de leitura
especificado devem ser descartados. Volume insuficiente de amostra,
problemas na migragao da amostra ou técnicas de procedimento incorretas
sdo as razoes mais provaveis de falha nalinha controle (C).
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CONTROLE DE QUALIDADE
Um controle de qualidade interno foi incorporado ao teste para garantir
desempenho e confiabilidade (linha controle). O uso de um controle
externo é recomendado para verificar o desempenho correto do kit.
Amostras de controle de qualidade devem ser testadas de acordo com os
requisitos estabelecidos pelo laboratério

LIMITAGOES

- O HBsAg Rapid Test é somente para uso em digandstico in vitro. Este
teste deve ser utilizado para detecgdo do antigeno de superficie do virus da
hepatite B (HBsAg) presenca ou auséncia em amostras de sangue total,
soro ou plasma. Nenhum valor quantitativo ou taxa de aumento da
concentragdo do HBsAg podem ser determinados por este teste qualitativo.
Para confirmagdo do resultado devem ser realizados testes por outra
metodologia confirmatdria.

- Resultado nao reagente nao exclui a possibilidade de infecgéo por HBV.
Resultado negativo para HBV pode ser obtido quando a concentragao
estiver abaixo do valor de cut-off de 1ng/mL.

CARACTERISTICAS DEDESEMPENHO

Sensibilidade e especificidade clinica

HBsAg Rapid Test Resultado
ELISA Resultado Positivo Negativo Total
Positivo 19 0 19
Negativo 3 427 430
Resultado Total 22 427 449

Especificidade =99,3%
Sensibilidade 100%

REACAO CRUZADA

Amostras contendo possiveis substancias interferentes e uma amostra
negativa foram testadas em 10 ensaios em duplicata com o HBsAg Rapid
Test. O resultado foi verificado em 15 minutos apos adig&o.

Conclusdo: Os resultados demonstram que ndo existe reagdo cruzada
entre o HBsAg Rapid Test com amostras lipémicas, ictéricas, hemoliticas,
HIVeHCV.

Valor de cut-off

Amostras com valores igual ou acima ao cut-off de 1ng/mL apresentaram
resultado reagente. Em contrapartida amostra com valores abaixo do cut
off apresentaram em sua maioria resultado ndo reagente.
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APRESENTAGCAO DOKIT

1. Dispositivo teste ou Tira teste: 1 x 1

2.Pipetadescartavel: 1x 1

3-Tampaodiluente: 1 x5mL

4- Instrugdo para uso: 1

5- Guia de cores resultado: 1

n- de testes: 20, 25 ou 30 testes

TERMO DE GARANTIA

O referido kit & responsabilidade da Diagnostica Industria e Comércio Ltda,
desde que haja comprovacio de regularidade na conservagdo, manuseio e
na execugédo do teste pela assessoria técnica. Qualquer sinal de
integridade fisica abalada ou validade expirada isenta a fabricante da
responsabilidade por falha no desempenho do kit sob as condi¢gdes acima
mencionadas.

ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Em caso de dlvidas sobre o produto entrar em contato através de:
Telefax: (31)2552-8384
E-mail: tecnico@biocondiagnosticos.com.br
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Resp. Tatiana Silva Fornale, CRF-MG 20.398. Site:
www.biocondiagnosticos.com.br. Reg. ANVISA: MS 80638720084.

Revisado em: 26/02/2018



